Vejledning
(Dette er en vejledning til pkt 3.3., der kræves ikke en instruks)
3.3 Sterile utensilier



sted, dato

Instruks gældende for sundhedspersonale
	Struktur


	Proces
	Resultater



	Sundhedspersonale er bekendt med sterilisationsprocedure.

	Sterilisation anvendes til behandling af instrumenter, utensilier og apparatur, som bruges i forbindelse med ethvert indgreb, hvor hud eller slimhinder perforeres efter givne retningslinjer anført nedenfor.


	Forebygge smittespredning via operationsinstrumenter.

Hindre brug af ikke sterile instrumenter ved et operativt indgreb.



Definition af begreber
Sterilisation: Betegnelsen for de processer, hvor sandsynligheden for opnåelse af sterilitet kan dokumenteres. Sterilitet: Forstås, at der kan findes mindre end én formeringsdygtig mikroorganisme per én million steriliserede enheder

Proces

Personalet anvender værnemidler i form af handsker og forklæde.
Forbehandling

1 De forurenede instrumenter holdes under rindende vand. 

2 Bearbejdes med blød børste

3 Evt efterfulgt af ultralydsrens

4 Skylles efter under rindende vand

5 Tørres med fnugfrit papir el trykluftsbehandling
Manuelrengøring

1 Efter forbehandling anbringes instrumentet i ca 40 oC vand tilsat sæbe
2 Bearbejdes med blød børste

3 Skylles efter under rindende vand
4 Tørres med fnugfrit papir el trykluftsbehandling
5 Anvendte børster og baljer desinficeres 1 gang dagligt

Ultralydsrenser
En ultralydsrenser er en maskine, der er en del af procesudstyret for urent flow. Vha ultralydsbølger frigøres micro-organismer fra instrumenter og utensilierne.
Aerosoler: i forbindelse med ultralydsaktivitet kan der dannes små dråber. Disse kan ved indånding være sundhedsskadelige.

Fremgangsmåde

En gang dagligt:

1 Tænd ultralydsapparatet
2 der påfyldes vand 

3 der tilsættes detergent let
4 temperaturen sættes til 38 oC
5 der lægges låg på ultralydskarret
6 foretag en afgasning i 5 minutter, når karret er fyldt op


Efter brug:

1 sluk for apparatet

2 væsken lukkes ud af karret

3 ultralydskarret skylles med renset vand

4 Desinfektion foretages med hospitalssprit 70% indvendig og udvendig

Rengøring af rørformede hulheder og kanylerede instrumenter.
Formål

At sikre korrekt udførsel af rengøring af rørformede og kanylerede instrumenter, fjerne flest mulige mikroorganismer inden utensilier steriliseres, for at hindre infektion.

Fremgangsmåde

1 Hule og rørformede instrumenter kan renses i ultralydskar. Hulheden fyldes med vand vha sprøjte, så ultralydsbølgerne ikke standses af luftbobler 

2 Tørring med højtryksblæs
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Emballering og autoklavering af instrumenter
Formål

At kvalitetssikre bevarelsen af sterile medicinske utensilier..
Der skal ske en emballering der tillader dampen at trænge ind og sterilisere produktet. 
Det skal hindre, at mikroorganismer trænger ind til produktet og skal være modstandsdygtig overfor efterfølgende håndtering.
Fremgangsmåde

1 Utensilierne pakkes. 

2 Autoklavering: opvarmning af instrumentet, med damp under tryk, til 120oC eller højere. 
3 Der kontrolleres, at steril markering har skiftet farve

4 Emballeringen påføres dato og årstal. 

5 Holdbarhed er 6 mdr ved korrektopbevaring.

Utensilierne bør maksimalt henstå 24 timer efter endt rengøring og desinfektion til steril håndtering påbegyndes, 
Sterilvarene skal sikres mod fugt, støv, sollys og høje temperaturer (over 30o C). De skal derfor opbevares i rene rum eller lukkede skabe. 

Næste opdatering
dato



Læge navn, virksomhedsansvarlig læge

